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Контроль содержания микроколичеств токсичных элементов в 

биологических объектах атомным эмиссионным спектральным методом 
представляет определенную сложность. Особая трудность определения 
молибдена обусловлена малым содержанием его в пробах и невысокой 
летучестью этого элемента и его соединений. 

Результаты исследований показали, что поступление молибдена в 
плазму дуги из минерализованных проб биологических объектов, 
помещённых в канал угольного электрода, происходит неравномерно и 
обычно имеет два максимума временной зависимости интенсивности 
спектральных линий. Это обусловлено тем, что в начале действия разряда в 
плазму поступает небольшая часть легколетучих соединений молибдена. 
Оставшаяся часть восстанавливается до медленно испаряющегося в дуге 
металла. В дальнейшем при его взаимодействии с материалом стенок 
электрода и угольным порошком, содержащимся в пробе, образуются 
труднолетучие карбиды молибдена. 

Для повышения чувствительности определения молибдена предложен 
способ контроля с использованием реакции фторирования. При избытке 
фторирующего реагента в веществе пробы образуется летучий фторид 
молибдена MoF6. За счёт этого не только увеличивается скорость 
поступления молибдена в плазму, но и удается избежать перекрытия линий 
молибдена мешающими линиями железа вследствие образования нелетучих 
фторидов железа и уменьшения скорости их поступления в плазму. В 
качестве фторирующего реагента-носителя используется фтористая медь 
CuF2, а также фторопласт, который добавляется в пробу для создания 
избытка фтора. С целью создания восстановительной среды в электроде 
добавляется угольный порошок. 

При проведении измерений рекомендуется использовать камерные 
электроды разных конструкций (графитовые с прямым нагревом или 
металлические с принудительным подогревом). 

Применение реакции фторирования и камерных электродов позволяет 
повысить чувствительность определения молибдена в пробах биологических 
объектов. При этом аналитические линии молибдена не перекрываются 
линиями железа за счет образования нелетучих фторидов железа, а время 
экспозиции сокращается. 




